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Gebrauchsinformation DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produktes die 
Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. 

Produktbeschreibung 
Speedex® ist ein zwei-komponenten Abformmaterial 
auf Basis von kondensationsvernetzten Polysiloxa-
nen. Speedex ist für die diagnostische Erfassung der 
aktuellen physischen Situation im Mund eines Patien-
ten („Zahnabformmaterial“) zur Reparatur, Umgestal-
tung oder zum Austausch des Gebisses des Patienten 
vorgesehen. Es umfasst Base-Materialien (Speedex® 
putty soft; Speedex® putty; Speedex® light body; 
Speedex® medium) sowie den universell einsetzba-
ren Aktivator (Speedex® Universal Activator). Nach 
manuellem Mischen von Base und Aktivator bilden 
die Speedex-Materialien Pasten, die einzeln oder in 
Kombination als dentales Abformmaterial verwendet 
werden, meist zusammen mit einem handelsübli-
chen oder individuellen Abformlöffel und unter An-
wendung gängiger Abformtechniken.

Zusammensetzung Speedex Universal Activator 
Aktivator auf Polysiloxanbasis.
Farbe: Grün

Indikationen 
Aktivator für Speedex putty; Speedex putty soft; 
Speedex light body; Speedex medium zur Herstel-
lung von Dentalabformungen 

 – Erstabformung in der Korrekturabformtechnik
 – Überabformung in der Doppelmischabform-

technik
 – Abformungen fur Studienmodelle, Orthodontie-

modelle, Schlüssel und Schutzisolation der Zähne 
bei der Protheseneinbettung

 – Korrekturmasse in der Korrekturabformtechnik
 – Spritzmasse in der Zweiphasenabformtechnik
 – Unterfütterungsabformmasse

Kontraindikation 
 – Bei bekannten Allergien auf Inhaltsstoffe der 

Speedex Abformmaterialien ist auf eine Anwen-
dung zu verzichten.

 – Locker sitzende Zähne können durch eine Abfor-
mung weiter gelöst bzw. extrahiert werden

 – Materialkombinationen mit Abformmaterialien 
anderer Herstellersind nicht zulässig

Sicherheitshinweise
 – Augen, Atmungsorgane und Haut können durch 

Speedex Universal Aktivator gereizt werden
 – Abformungen, die mit Mundschleimhaut in Kon-

takt gelangen, können kontaminiert sein. Desin-
fektionshinweise beachten

 – Abgabe nur an Zahnärzte und zahntechnische La-
bors oder in deren Auftrag

 – Lesen Sie vor der Anwendung die Speedex Ge-
brauchsanweisungen aufmerksam durch.


• Enthält Nanomaterialien (gebundene Partikel)

Neben- und Wechselwirkungen 
Es sind keine schädlichen Neben- und Wechselwir-
kungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt.

Anwender / Patientengruppe 
Die Verwendung von Speedex Abformmaterialien im 
Patientenmund darf ausschließlich von Fachperso-
nal wie Zahn ärzten/-innen und zahnmedizinischen 
Fachangestellten mit spezieller Qualifikation durch-
geführt werden.
 Geeignet für alle Patientengruppen.
ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Dosierungsmenge des Speedex Universal Acti-
vators variiert je nach Kombination mit den Speedex 
Base-Materialien (Speedex putty; Speedex putty soft; 
Speedex light body; Speedex medium). Detaillier-
te Angaben zur Anwendung finden Sie in den Ge-
brauchsanleitungen der Base-Materialien (ab 2019). 
Achten Sie auf den unmittelbaren Verschluss der Tu-
ben nach dem Gebrauch.

Dosierungsmethode Aktivator mit Speedex  
putty/putty soft: 
Speedex putty/putty soft mit dem beigelegten Mess-
löffel dosieren (Überschuss abstreifen). Die Masse 
auf der Hand ausbreiten. Pro verwendeten Messlöf-
fel den Löffelrand einmal in die Masse auf der Hand 
eindrücken. Pro Kreisdurchmesser eine Stranglänge 
Speedex Universal Activator aufbringen.

Dosierungsmethode Aktivator mit Speedex 
light body & medium 
Speedex Universal Activator und Speedex light body/
medium auf einem Mischblock in zwei gleichlange 
Stränge ausdrücken.
 Beim Arbeiten mit Speedex Universal Activator fol-
gende Sicherheitsmaßnahmen treffen:

 – Schutzbrille wird empfohlen. Bei Kontakt mit den 
Augen sofort mit Wasser spülen und Augenarzt 
aufsuchen

 – Direkten Hautkontakt vermeiden
 – Immer mit Schutzhandschuhen (empfohlen: Vinyl 

Handschuhe) arbeiten
 – Nicht verschlucken bzw. einnehmen

Prüfmethoden der ordnungsgemäßen 
Anwendung 
Materialrückstände benötigen zur Aushärtung bei 
Zimmertemperatur wesentlich mehr Zeit als im Pa-
tientenmund. Prüfen Sie deshalb die Aushärtung der 
Abformung vor dem Entfernen aus dem Mund im-
mer intraoral. Hinterlässt die manuelle Druckprüfung 
nach Ablauf der in Kapitel „Dosierung“ angegebenen 
Zeit in der Abformmasse keine Druckstelle, kann die 
Abformung aus dem Patientenmund entnommen 
werden. Hinterlässt die Prüfung jedoch eine sicht-
bare Druckstelle im Material, so ist das Material noch 
nicht vollständig ausgehärtet. 

Haltbarkeit und Lagerung
 – Ablaufdatum: Siehe Primärverpackung
 – Lagertemperatur: 15-23 °C / 59-73 °F
 – Relative Feuchtigkeit: 50% ± 10%
 – Haltbarkeit nach erster Öffnung 3 Monate

Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Extre-
me Temperaturschwankungen vermeiden. Tube nach 
Gebrauch unverzüglich verschließen.

Entsorgung
Speedex Abformmaterialien können in kleinen Men-
gen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Länder-
spezifisch gelten eventuell spezielle Bestimmungen.

Meldepflicht 
Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen-
den aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind 
dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde um-
gehend zu melden.


