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Описание
Coltosol F белый, рентгеноконтрастный, матери-
ал, отверждающийся во влажной среде, для 
временного пломбирования полостей зуба. 
Coltosol F является цинк-оксидныи / цинк-суль-
фата цементом и предназначен для временного 
пломбирования полостей на период 1 – 2 неде-
ли.

Состав
Окись цинка
Гидрат-1 сульфата цинка
Сульфат кальция-полугидрат
Диатом
Эпосидная смола EVA
Фторид натрия
Отдушка мяты

Отверждение
Поверхностное отверждение: 20 – 30 мин
Устойчивость к жевательным  
нагрузкам через:  2 – 3 ч
 
Показания
• Временное пломбирование полостей I и II 

классов.
• Временное пломбирование полостей при эн-

додонтическом лечении.

Противопоказания
Установленная аллергия на один из компонен-
тов Coltosol F.
Долговременное (более чем 2 недели) времен-
ное пломбирование полостей витального зуба.
Временное пломбирование обширных поло-
стей и полостей расположенных над и под дес-
ной (субгингивально).

Побочные эффекты
Coltosol F отверждается поглощая влагу. Деги-
дратация витального зуба может вызвать крат-
ковременную боль. Поэтому полость необходи-
мо увлажнить перед применением Coltosol F.
Coltosol F расширяется при отверждении. Это 
обеспечивает хорошее краевое прилегание, и 
высокую механическую прочность, но может 
вызвать скол стенки зуба при ее недостаточной 
толщине.

Взаимодействие с другими агентами
Взаимодействие с другими агентами не извест-
но.

Подготовка (только для материала в 
шприце)
Вставьте поршень в шприц с материалом. Вни-
мание – поршень может применяться много-
кратно; т.е. когда материал в шприце
Израсходован поршень выкручивается и встав-
ляется в другой шприцу.

Нанесение Coltosol F
Увлажните стенки полости с помощью пистоле-
та вода / воздух. Необходимое количество мате-
риала извлеките на блок для замешивания и 
шпателем или другим инструментов вносите в 
полость. 
С помощью штопфера Coltosol F следует слегка 
уплотнить для обсечения краевое прилегание. 
Излишки материала можно удалить экскавато-
ром. При временном пломбировании глубоких 
полостей, для облегчения последующего удале-
ния Coltosol F рекомендуется не заполнять весь 

объем полости, а нанести материал поверх ват-
ного тампона.

Отверждение
Поверхностное застывание Coltosol F происхо-
дит за счет поглощения воды (напр. слюны) в 
течении 20 – 30 мин. Через 2 – 3 часов времен-
ная пломба готова к восриятию жевательных 
нагрузок. Для ускорения отверждения перед 
пломбированием Coltosol F можно «помесить» 
во влажных перчатках.

Удаление Coltosol F из полости
Coltosol F легко удаляется из полости большими 
фрагментами с помощью бора или скейлера. 
Остатки материала могут быть удалены водя-
ным спреем.

Экстренные меры, симптомы, антидоты
При случайном проглатывании Coltosol F не 
опасен ввиду малого количества применяемого 
материала и его не токсичности. В случае пря-
мого контакта со слизистой полости рта доста-
точно полоскания водой. В случае попадания в 
глаза тщательно промыть водой (10 мин.) и 
проконсультироваться с офтальмологом, пока-
зав эту инструкцию.

Токсикологические характеристики
Coltosol F не токсичен и не является сенсибили-
затором. Кратковременные боли могут быть 
связаны с дегидратацией дентина во время 
отверждения.

Примечания
Предназначен только для профессионального 
применения дипломированными специалиста-
ми или под их контролем.
Хранить в недоступном для детей месте!
Не использовать после истечения срока годно-
сти.
Плотно закрыть стеклянный флакон после каж-
дого применения или повернуть винтовой пор-
шень на один или два оборота в обратном на-
правлении и надеть защитный колпачок на 
шприц.

Хранение и маркировка
Срок годности / хранение
Coltosol F чувствителен к влаге.
Coltosol F выпускается и расфасован в герме-
тично запечатаных на заводе пластиковых 
шприцах со специальным покрытием, упако-
ванных в барьерные пакеты (тропический ва-
риант) 
У открытых шприцов ограниченный срок хра-
нения, и их необходимо использовать как мож-
но быстрее.
Немедленно закрыть флакон после изъятия ма-
териала.
Coltosol в стеклянных флаконах или частично 
использованные шприцы должны храниться 
плотно закрытыми при температуре не выше 
23 °C и относительной влажности 50 %. Следует 
избегать воздействия прямых солнечных лучей 
или других источников тепла. Coltosol F сохра-
няет описанные свойства до истечения срока 
годности. 

Маркировка
На упаковке указан срок годности и номер пар-
тии .

Гигиенические рекомендации.
Для получения оптимального результата при 

применении Coltosol F должны соблюдаться 
следующие правила:
• Дозируйте материал на инструментальном 

столике, а не рядом с установкой.
• Не возвращайте излишки материала, остав-

шиеся после применения, обратно в упаков-
ку.
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